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HB-25-01243

M1-50-kg-Gebrauchsnormale
zum Prifen von Waagen der Genauigkeitsklasse I
Sonderbauform: Gestell gro (Mietgewichte)

PM08_6370, 6371, 6376 31_88

Eichamt Bremen
Haschenstralle 14
28199 Bremen

Der konventionelle Wagewert wurde durch Vergleich mit den
Bezugsnormal-Gewichtstlick(en) PM08_400122_11A nach Ab-
schnitt 6 der ,Gesetzliches Messwesen — Prifanweisung fir Ge-
wichtstlicke (GM-P 2.1)" mittels Substitutionswagemethode be-
stimmt.

Der 0. a. Gegenstand entspricht den Anforderungen des Ab-
schnittes 4 der ,Gesetzliches Messwesen — Prifanweisung flr
nichtselbsttatige Waagen (GM-P 2.3 NSW).
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Bremen, 10.07.2025

09.07.2026 Prifzeichen
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Dieser Priifschein darf nur unverandert weiterverbreitet werden.

This test certificate may only be reproduced in unchanged form.
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Ort und Datum

Place and date

Bremen, 14.07.2025

Im Auftrag
On behalf of

upka
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